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— в нормальных климатических условиях - 500 В; | их 25 Е ОТМЕТКИ 
- в условиях повышенной влажности - 300 В. | 

3.7. Сопротивление. изоляции отдельных электричес- 
ких цепей генератора по отношению к корпусу не менее: 
- в нормальных климатических условиях - 20 м0м; И 
- при температуре + 5096 - 5 мм; 1 
- при повышенной влажности р мм. ’. 

3.8. Выходное сопротивление не менее 8 кОм в диа- (` 
пазоне частот от 25 до.5000 Гц. 

3.9. Генератор шума в упаковке Можно транспортиро- | 
вать при температуре от минус 50 + 356 до + 65 = 300. 
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ТО. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 


Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
качества аппаратов требованиям настоящих технических 
условий при соблюдении потребителем условий и правил. ‹ ‘+ 
хранения, транспортирования и эксплуатации. ‘ («. 24 
Гарантийный срок хранения — Т год со дня изготовления 
Гарантийный срок эксплуатации - 3 гола со дня ввода 
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ПРИМЕЧАНИЕ. В данном разделе регистрируются все 
предъявленные рекламации, их краткое 
содержание и меры, принятые по рек- 
ламации. 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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